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Conception
modes collection et illumination  pointe pleine
adaptation sur microscope AFM/SNOM    type levier
moins de réglages   intégrant guide + photodétecteur/photodiode
bas coût   fabrication collective
   polymère
                 démoulage
Résolution 
Topographique : de l'ordre de 170 nm - sonde 
classique pyramidale (230 nm)   
Optique : de l'ordre de  300 nm  - variabilité 
dépend de ouverture de la pointe
Sonde classique pyramidale (600 nm)
  
Sensibilité : 
-détecteur  LDC versus PM
-bon couplage pointe-guide
- pertes de couplage guide-APD ?
-fuites et/ou pertes par les faces
 latérales
  
Facilité de mise en œuvre :
- montage avec le connecteur µSD
- pas de réglage d'alignement
         du détecteur
Fabrication
Si SU8 Au SU8
Remerciements à T. Cohen  et F. Cano de l'Atelier de mécanique (IES), J. Lyonnet et F. Pichot de la CTM Université Montpellier 
Caractérisation mécanique
Raideur levier :  0,04 N/m à 0,01N/m
Sonde Siroco                   Sonde « classique »
                          Pointe
                     Topographie
SNG01 NT-MDT   Motifs Va de 30 nm d’épaisseur sur quartz
Structure
3 µm 3 µm
Montage 
                       + détecteur      + connecteur
   Sonde          + carte µSD      + support microscope      
                                            Le montage des sondes sur carte µSD et les microsoudures
 sont unitaires
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Caractérisation optique
Ouvertures
Siroco 1               Siroco 2              Classique A
SNOM transmission-illumination
2 µm 3 µm1 µm
Siroco                                            Classique
